m[.ITRICIA

LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

ENFit” FLERGANGSSPRGOJTER
(D-3NTERAL™)

VASKEANVISNING TLUER ] ENFIT |

Efter forste anvendelse er ENFit Flergangssprajter (D-3NTERAL"™) ikke laengere sterile og méa
derfor ikke anvendes til flere end én patient.

1. Rengar sprajten straks efter anvendelse. Undga at lade sondeerneering
eller medicinrester forblive og terre i sprgjten, da dette forkorter
sprajtens levetid.

2. Tag hele stemplet ud fra hylsteret. Det er ikke n@dvendigt at tage den
sorte gummiring af stemplet.

3. Vask begge dele (stempel og hylster) grundigt med varmt vand og
rengeringsmiddel (opvaskesaebe eller lign.) for at flerne alle eventuelle
mad- eller medicinrester.

4. Skrub/skrab ikke pa sprajten, da dette vil forkorte dens levetid.

5. Skyl stempel og hylster omhyggeligt under koldt rindende vand fra
hanen eller i en skal med rent vand i.

6. Ryst overskud af vand ud og lad derefter alle dele lufttarre pa en ren
serviet eller en papbakke i stuen.

7. Tar ikke delene med papir, handkleede eller lign., da dette vil forkorte
sprgjtens levetid.

8. Saml stempel og hylster, ndr delene er tarre og opbevar sprgjten et
rent og tert sted. Undga at opbevare sprgjten i direkte sollys.

9. Sprajterne kan anvendes i op til 7 pa hinanden felgende dage.

Sprejterne skal kasseres nar enten:

- Markeringen bliver utydelig eller begynder at forsvinde.
- Stemplet bliver treegt at bruge.

- Sprgjten har veeret brugt i 7 dage.
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