
Rengøring af GBUK 
flergangssprøjte ERNÆRINGSTEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GBUK flergangssprøj ter kan anvendes i 7 dage 
ved brug af korrek t vaskeanvi sni ng. 

Sprøjten skal altid rengøres, ved at anvende metoderne beskrevet herunder. 

 Rengøring 
1.  Fjern sprøjtestemplet fra sprøjtecylinderen. Vask begge komponenter grundigt i  

håndvarmt sæbevand. Vær særlig opmærksom på at fjerne spor af mad eller medicin 

fra sprækker eller hjørner. 

2.  Skyl grundigt under koldt vand fra den kolde hane for at fjerne alle spor af 
sæbevand. Undersøg hvert punkt omhyggeligt for at bekræfte, at alle spor af 

sondeernæring eller medicin er fjernet. 

3.  Ryst eventuelt resterende skyllevand af sprøjtekomponenterne og lad det 
lufttørre. Genmonter ikke våde komponenter. Når det er tørt, skal du samle 

sprøjten igen og opbevare den i en ren, tør beholder med låg. 

4.  Skal opbevares i en ren og tør beholder. 

5.  Anvend ikke rengøring i opvaskemaskine. 

6.  Sprøjten kan rengøres og genanvendes i 7 dage.  

 

Spor af ernæring eller medicin, der får lov til at tørre og hærde på sprøjten, må ikke  
fjernes ved rengøring. Af denne grund, hvis en sprøjte skal genbruges, skal den rengøres 

straks efter brug. 

 

Forholdsregler 
• Brug ikke sprøjten, hvis stemplet ikke bevæger sig glat og let ind i sprøjtecylinderen. 

• Brug ikke sprøjten, hvis der er synlig skade på stemplet eller sprøjtecylinderen. 

• Kassér sprøjten, hvis doseringsmarkeringerne på siden ikke længere er klare og 
lette at læse. 
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