
Sekusept® Aktiv

Brug altid passende handsker og 
ansigtsbeskyttelse under hele processen.

0297

Fyld anbefalet mængde vand (ca. 30 grader) i  
vask eller instrument-kar.

Tilsæt og fordel anbefalet mængde (4%) 
Sekusept Aktiv

Rengøring & desinfektion med Sekusept® Aktiv (skal foretages i to separate arbejdsgange)

Rengøring & desinfektion med Sekusept® Aktiv (skal foretages i to separate arbejdsgange)
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4%

2 Liter 120ml

4 Liter 240ml

8 Liter 480ml

10 Liter 600ml

20 Liter 1200ml

30 Liter 1800ml
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Rør rundt i blandingen jævnligt i ca 15 
minutter til pulveret er helt opløst.

Efter både rengøring og desinfektion skal 
instrumenter skylles i rent vand. 
Instrumenterne er nu klar til efterfølgende 
autoklavering 

Sænk instrumentet ned i opløsningen og vær 
sikker på at alle overflader inklusive kanaler og 
andre hule rum er tildækket og fyldt med 
opløsningen. Begynd nu den manuelle 
rengøring af instrumenterne. Gentag alle 
procedurene (1-5) for at desinficere  
instrumenterne.
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100g pulver = 150ml
1 doseringssked = 20g pulver = 30ml  

1 doseringsbæger = 100g pulver = 150ml

15 
min




